                   Leeman Labs PROFILE ICP-AES操作规程 （高盐）

1． 操作步骤：

1． 接通稳压电源开关，按下绿色启动按钮，ICP进入待机状态。

2． 打开计算机，进入WINICP程序，进入可以控制的联机状态。

3． 打开循环水（否则连锁）

4． 打开氩气，调节氩气压力至0.55-0.65Mpa(否则连锁)
5． 打开排风装置

（注意：排风装置没有连锁，点火前必须再次确认排风装置已经打开）

6． 连接蠕动泵管，进样针插入纯水中，启动并调整泵速和泵管压紧程度，使样品提升量符合要求；

7． 点燃等离子体火炬（点火过程中密切注意有无异常情况，若有异常情况立即终止点火程序）；

8． 点火稳定10-20分钟，期间可以进行光路校正.
9． 样品测定结束熄火前应先用5%硝酸在线清洗5-10分钟，再用纯水在线清洗5-10分钟；

10． 熄灭等离子体火炬。2分钟后关闭循环水泵、氩气阀门、排风装置，退出WINICP程序，关闭计算机；

11． 关机：按下红色电源开关，切断主电源开关，关稳压电源开关；

