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液相色谱操作规程
1 依次打开进样器，检测器，柱箱，泵的电源开关
2 启动计算机，将加密狗插入USB接口，启动软件，等仪器和软件连接好后，启动仪器，打开相应的方法，点自动排气图标进行排气

3 等排气结束后，打开进样器的门取出样品架，将样品用注射器吸到试样管中，放到样品架中 ，记住所放的样品号，将试管架放到进样器中，关门

4 在实时分析的助手栏中点击数据采集图标，进入下一菜单，点单词运行图标，选择相应的方法，数据贮存的途径，输入样品所在的试管架中的号，点击确定，开始做样
5 等样做完后，点在解析，进行数据处理






