人参皂苷的分离应用评价（市药检院）
人参皂苷成分的分离
色谱柱编号：

	编号
	色谱柱名称
	规格
	备注

	A柱
	SunShell C18
	4.6*250mm,5um
	ChromaNiK 核壳柱，快速分析

	B柱
	Sunniest C18
	4.6*250mm,5um
	ChromaNiK

	C柱
	CAPCELLPAK C18
	4.6*250mm,5um
	资生堂


样品名称：复方丹参片

方法：中国药典2020版 复方丹参片项下含量测定方法
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对照品溶液：按中国药典方法配制

样品溶液：按中国药典方法配制

结果

1. 药典方法

（1）对照品溶液，A柱（SunShell C18）
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（2）样品溶液，A柱（SunShell C18）
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（3）对照品溶液，B柱（Sunniest C18）
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（4）样品溶液，B柱（Sunniest C18）
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（5）对照品溶液，C柱（CAPCELLPAK C18）

[image: image8.png]014! 4
o2 %
ps
o =
3
o0 2
. =<
o0 B
004 g [
0z E
oo —— .
0% | 0D b0 0 %0 0o el | 7080 @00 %000 0000 11000
Ur 2emEE
[ e
2 oz
3 e
0





（6）样品溶液，C柱 （CAPCELLPAK C18）
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2改进方法一

（1）对照品溶液，A柱（SunShell C18）
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（2）样品溶液，A柱（SunShell C18）

[image: image12.png]VDT B, B Fe=203 nim (O DAT AR FU019010916-25-44 DU ZH AGF LTO0002 D)
o 7 5
250
2m]
159] &
H
@
_ £
H )
100 & R
W Sk
i H
S
] ke
.





[image: image13.png]REERE k' EEER 1 FER EEE RRE SEAE BRI

[win] waU  *s  [wav ] EF  [win]

15.203 - 442.19684  26.56445 0.02 0.2548 10957 - -
22.451 - 1713.01440 73.72622 0.093 0.3519 22555 13.86  1.47
24.191 - 155.08389  6.62574 0.81 0.3616 24797 2.86 1.08

35.920 -  1245.91248 270.94754 0.97 0.0655 1665113 32.27 1.48




3 改进方法二

样品溶液，A柱（SunShell C18）
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结  论：

对于人参皂苷类物质的测定，Sunniest C18色谱柱和CAPCELLPAK C18色谱柱的分离效果相当，分离度和柱效均相似；SunShell C18色谱柱（核壳柱）比前面2根色谱柱分离效果要好，保留时间相对更短，如在原药典方法的基础上调整流动相的梯度条件，能够缩短一半的分析时间。
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