HPLC日常维护办法之四：进样阀的问题
以下问题在使用进样阀过程中有可能发生。
A、        手动进样阀，转动不灵
	原 因
	解决方法

	1、转子密封损坏
	1、更换或调整转子密封

	2、转子太紧
	2、调整转子的松紧度


B、         手动进样阀，载样困难
	原 因
	解决方法

	1、进样阀安装不当
	1、重新安装

	2、定量环阻塞
	2、清洗或更换定量环

	3、进样器污染
	3、清洗或更换进样器

	4、管路阻塞
	4、清洗或更换管路


C、        自动进样阀，不能转动
	原 因
	解决方法

	1、无压力（或电源）
	1、提供恰当的压力（电源）

	2、转子太紧
	2、调整转子的松紧度

	3、进样阀安装不当
	3、重新安装


D、        自动进样阀，其它问题
	原 因
	解决方法

	1、阻塞
	1、清洗或更换阻塞部件

	2、机械故障
	2、见随机维修手册

	3、控制器故障
	3、维修或更换控制器


