岛津GC-2010运行问题
当点击运行时，自动进样运行，进样后，会出现 “CAR1 septum counter warning ”然后就回到准备就绪状态，请高手给指点下。
答：在仪器面板上点击 dialog后把进样次数清零，因为你的进样次数太多，该换垫了，清零后就不提示了，岛津默认的是100次提醒

在控制面板上按[diag],选择3分析计数器，couter for septum 选中analysis counter ，按reset即可。

