CS-light 使用方法

1. 安装
将光盘放入光驱，光盘开始自动安装。（或者进入光盘目录，运行setup.exe程序）。
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在弹出的安装界面中（如上图），按照提示依次点击“安装DAO”，“安装Chromato-Solution light”,“安装硬件狗”。系统会自动安装软件，最后提示“安装完毕”。桌面上增加了“CS-light Real Time Analysis”（色谱实时分析）、“CS-Light Postrun Analysis”（色谱再解析）两个图标。重新启动计算机，软件安装完成。

2. 启动CS-light
先打开CBM-102，待其自检完毕（黄灯闪烁，然后绿灯亮，同时蜂鸣）。
需要采集数据时，启动色谱实时分析。双击“CS-light Real Time Analysis”图标，运行色谱实时分析。（或者选择“开始”——“程序”——“Chromato-Solution light”——“CS-light Real Time Analysis”）。显示“正在连接CBM-102”，然后显示登录框，不输密码，按“确定”。则进入软件。界面如下图：
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3. 点击屏幕左侧辅助栏中的“系统配置”， 检查CBM102的模拟输入应为“AD1”,AD1的基本周期为“100ms”。
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点击辅助栏中的“采集参数”， 检查停止时间（不小于总出峰时间）、延迟时间（0）、采样速度（100ms）。

点击辅助栏中的“单次分析”----“样品纪录”，设定采样数据文件（*.GCD）的存储路径和文件名。
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 此时工作站在进样前的准备工作完成。

4. 在“单次分析”的子界面下：
·点击“开始”按钮。  此时CBM-102黄色信号灯闪烁，屏幕上方的“准备就绪”提示改变为“准备就绪（待机）”，标题栏上显示当前的分析方法（*.gcm）、数据文件（*.gcd）。
·进样，按色谱仪上的“START”键。 此时CBM-102 的“CH1”绿色信号灯闪烁，屏幕上方的提示改变为“采集”。
·当出峰完毕，点击辅助栏上的“停止”按钮。 此时CBM-102 的“CH1”绿色信号灯闪烁停止，屏幕上方的提示改变为“准备就绪”。



 注：如果在样品纪录时选择“自动递增”，文件会自动生成并保存。



5. 在后处理部分（CS-Light Postrun Analysis）处理已保存的文件。
用CS_Light 软件做外标曲线的方法


1. 打开色谱数据后处理（CS-Light Postrun Analysis），点击屏幕左侧辅助栏中的“数据分析”图标，然后点击“打开”按钮，打开一个标准样品数据文件，观察待分析物质的保留时间。
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2. 点击屏幕右下角“方法——峰值综合参数”中的“编辑”；
·选择好“积分”项中的参数。
·再点击“定量”。定量方法选择“内标法”；计算依据—“面积”；标准曲线级别---“1”；校准曲线类型—“线性”；零点----“强制通过”；时间窗----“10-20%”。再点击“组分”，再组分表中填入“样品名称”、“样品类型“、“保留时间”、“浓度”。
·再点击“查看”。
·点击“文件”—“方法另存为”，保存方法文件。[image: image6.png]Chromato-Solution Light (Admin) - [#RSHF - CALIBOI.gcd Wikl SiE1]

= 2l = e T
wen
syt 000 s Loz | (RS
o S Ed FEHE £ a| Semeled
= 2o | maERl
|ALcohol001 (STD for ID ABC1234
et || N PR B — =
oo 5
f;““;mni;ml"“ o0 e Zlo s @ sl el 7e & 5 min Four Nane
i Ty =
uet, oo Bk 1,088,155 [REE
caLTEOL L B e~ S Ly iz 0
o ()
LIRS ol | Biw
cALTES
owcstaont el
orgcs a0z =+ Il =
orgcs 003 . by L )
|QARCS £d004. o T il T il
orgcsan0s i B0 B0 T B0 GOMICTS
jaAqCsaons 4R - RER e - RSB 5% | P
argcs 07
Jarqcstanos VBB | s | otanes | B |ER |\5 |HE e |
Jargcs 008 [EEEL] —
StatusFailed T raw HIET, 2 #
Statusazssd B 1383 lsszo l02ses —
3 2.012 8309.0 7805.3 #E = [t
o 27 aels  7izte [—————
5 a5 eie20 6353
O 4803 eri 61600 =sa [0 min
7 6o Gsw.5  Seell
RNEEE/E 1000
C—m Pl






[image: image7.png]Chromato-Solution Light (Admin) SANPLE00D.

Mrme ®E@ NBY FEe ARO IAD® BO® #Hho -8 %
S | ¥ [0 [FE=E 2 o= =1 o S
EEN s Eneses .. X
xxER: O - ZEREER 5% | P
B (EETEs |HE | |
= ~
=
510001
= —=
R [ =
= B
e TR [EE =
22 BT =1
E nERE % k|
‘SAMPLEODOD R i
Er B ©ORE O BER/EE
=31
AE/MEE WA O R
wtidE o %
AR nin
BT iR =
iz Al k|
4 FER |
ARG 9
m SEHE |y BE P MAEE g BEsE |
ﬁ =Y | FER | L] | Hia | &8 | HFA
RIS (R VIOl g 2 Ea] T Talals  nin
FAE (R D VIED001. geb - 1 207275 172008 01303 | Adnin
) DVIED001. geb © 2 20725 172008 01305 | Adnin =
DM\EEAEE >






    [image: image8.png]<

v

58 A(HF

Chromato-Solution Light (Admin) SANPLE00D. &1 FhE1 AD1]
Mrme ®E@ NBY FEe ARO IAD® BO® #Hho -8 %
=@ ¥ &5 [FE 2 o= =1 o S
EEN s Eneses .. X
xxER: O - mam
B | ERE ES |sE | |
= s | && [ xm | mesd
= T TATER Hix. 3 ]
5001 ES— T — — L
E— 500t =
=
=
510002
=
e
SMIPLEDOD
£ m >
m SEHE |y BE P MAEE g BEsE |
ﬁ =R | FEB | B Wi FF~
RIS (R VIOl g 2 Ea] T
FAE (R D VIED001. geb - 1 207275 172005
) DVIED001. geb © 2 20725 172005 =





    [image: image9.png]cd i1 HE1 AD1]

Chromato-Solution Light (Admin)

® NBw FEW HHRL IAD O #FeHw & X
AFRBEL O &l [ o
I it =i ] T T
BERELE© e = =
BEXHZEH @) Ei
o B | ERE ES |sE | |
MDY ws | &% | zm | gewA wE® | Rwww | ®s |
T TAIER 3 [EE % B " &
B cETOnE P 4o 50 2 S i
ARSUHRBIR © 2 o s 5] z
v BERESER O
THER®
APERD
BAEE Q)
5 ®)
BEXHREE®
L SANPLEODO
2 IsTDooZ
3 IsTDOO1
4 ISTDOOD
JBH )
< >
m SEHE |y BE P MAEE g BEsE |
ﬁ =Y | FER | L] | Hia | Bl HFA
RIS (R VIOl g 2 TS T Talals  nin
FAE (R D VIED001. geb - 1 2025 172005 01303 | Adnin
) DVIED001. geb © 2 2025 172005 01305 | Adnin =

(I

58 A(HF






3. 点击“编辑批处理”，在批处理表中填入“样品名称”、“样品类型（标准样）”、“方法文件”、“数据文件”；“内标量“再保存批处理文件。然后点击绿色按钮“开始”。 

此时应当将标准样品文件和位置样品文件加入批处理表中。
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4. 返回“数据分析”状态，打开批处理表中已经处理过的样品数据文件，点击“文件”----加载方法。即可观察结果。
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5. 点击“报告文件”，进行打印操作。
点击“打开”，选择要采用的报告模板。
[image: image13.png]o

Brrxto @0 B0 RO KE&tL TE® IA® #O0® #Ho
D|@(e| SR & 4l [Em| 2| elale]s = ofo]E sl Elmlm]m)|
. 3 a2

xxER (O

Gample

S
RiCaitCurve

R Chr onzChanmel

3 Chr on2Chamnellornal
S ChronC L Curvet T "
R ChronCalbCurve

3 ChronC L bourvliorn EHEAD: [5 smee BRI
3 ChronC i bourvlirn

R Chrantr o

R Chr anr upCal 60
R Chr anr upCal b
S ——

e itturvet ke onC L ibCurvellrnall Scheonfer fornd
e ditcurve ehronCalibCurvelionalz SychronPer forn
ke onzChammel S e— ekronsinglel
ehronzChammettornd  SychroncrouCalitCurvel  SchronSinlez
ehwoncativurvel  RchroncromCalitCuver  {JchronSinplell

ik o e frnance
K Derwmcatitcorve  Wohemoronplornal.  RchronSinglete
<

FChronSinplel ChronSinpleNornal?
RchrenSinplez THE W 2H: GC Report File

R Chr oSimpLelornalt " = AR 2001-6-13 0:00
S wsomt otz THEBD: [5 REBRIR ¢ e) Fh: 1510

R ChronSplit a

R ChronSyLi thornal i

RSy tenContic

I
CIEEL







[image: image14.png]% chrosato-Solution Light (Admin) - [R# - CALIBOI. gcd (BUEXFHRRIRE)]
B x#o B0 180 SAQ FESTO TEae TAO 00 BB -

NN == e EHEE RG]
M & o B e 82 w1 A (O]

xxER (O

i

Gample - Sumgle &
v

ST ER

Sy i

eCaLibCurvez
S Chr on2Channel

) Chr on2Chann el Nornal
) ChronCeLibCurval

e ChronCalibCurvaz

) ChironC L i bCurvelorn)
) ChironC L i bCurvelorn)
e Chronroup

R Chr oG oupCal ibCur
R Chr G oupCal ibCur
) ChronGroupernal

) ChronPer formance

) Chr onPer Eornancelir]
e ChronSinpLel

e Chr nSinplez

R Chr oSimpLelornalt
R Chr nSinpLellornal2
e ChronSiLit

CASCs o SpACALIEO] g

150000

10000

[ A R A R A

) ChronSyLi Hermal TR T T T O T
L T i weio oo Ve
R thod 3 Lse e uma 0o sy
- 520 @w mes o001 e
RYSystanContic §o3m o G 7% M0N0 m 2 Du

5 O¥E5 e s M0 3 Unew

§ 45 S Gl I0M0m  § Dodkems

7 §h3 G0 g0 100000 ppm 5 Tomems

28 Pt et






[image: image15.png]% chrosato-Solution Light (Admin) - [R# - CALIBO2. gcd (BUEXFHRRIRE)]
#AO®. | T || Fro |EXa] #he | #Fo |

Aratyss Date o Time L2 se
s e

Vit N

Sample Name Sample 1

Sample L) WL

Saple Type Py

Ingecton ohme {11

ST Rt

Data Name CAsohtionSamplaICALIBUL g2
Mathod Name

Beasiy

150000

10000

| I

0 FA A

eak#tatTme  Awma Heght  Cone. Ut Mar IDK Crpd Hame

LS el wESRl U VE

138 Ll sein 000 sV
208210 1503 AU pp Honans
2745 17058 14482 200000 ppm V2 Decans
Se12 lewws 1236 000 o Untecane
48l6 18222 12045 200000 ppm Dodieane
G077 1715 103 A0 B rtscane

3247024 1243737

I
CIEEL







