气相色谱仪简介

气相色谱法的主要装置是气相色谱仪。气相色谱仪是气相色谱系统最核心的装置之一。我们之所以说是核心装置，是因为没有它就无法完成色谱分析，也谈不上什么气相色谱法；但如果只有气相色谱仪（含进样系统（进样阀、进样口、汽化室等）；柱系统（柱箱、色谱柱、接口等）；检测系统（离子室、喷嘴等）；控制系统），也无法实现分析任务，其它的附加装置是一个都不能缺少的，也就是说，气相色谱仪要有个基本配置。虽然目前市场上气相色谱仪型号很多，各具特色，但总的基本配置是相似的，这些包括：电源（最好是稳压的）；气路系统（包括气源、管路、压力表、流量计和阀）；特殊的进样系统（冷阱、热解吸、进样器等）；记录系统（记录仪、处理机、工作站以及电脑、打印机）等。

1954年，美国珀金-埃默尔公司（即PE公司，Perkin-Elmer corp.）率先生产出填充柱气相色谱仪，有20多种填充柱配套销售；1959年又生产出毛细管气相色谱仪（70~80年代的品牌以sigma为主）。接着，日本、英国、德国等相继生产出商品气相色谱仪。我国从60年代开始气相色谱仪的研制，～1962年，北京分析仪器厂生产出我国第一台气相色谱仪（SP-2302）。之后有北京、上海、山东、四川等多家工厂先后生产出商品气相色谱仪。目前，使用比较普遍的国外气相色谱仪大多是美国（PE、HP、Agilent、VARIAN等公司）、日本（岛津、日立、柳本等公司）、德国（西门子等公司）等国家的产品；国内气相色谱仪较多使用的是北京、上海等仪器厂家的产品。
请大家记住一点：不管有多少个厂家生产气相色谱仪，也不管有多少种型号的、档次有多高，其实都大同小异，我们所讲的是气相色谱仪的共同之处，一定要了解并掌握。务必不要急于急于求成，只要解析、熟悉一台气相色谱仪，则一定会举一反三，触类旁通。即使不能马上就会使用所有的气相色谱仪，但会使用大部分国内外气相色谱仪应该是没有问题的。
