GC 2010 ECD操作方法

准备工作： 分析之前，准备分析方法。Ecd只使用氮气。

1. 打开气源。  氮气 0.7Mpa

2. 开启主机电源。开启计算机。

3. 运行 Gcsolution 软件，点击 “仪器1”（ECD）。
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出现登录框：
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点击 “确定”

此时联机，应当听到一声峰鸣。然后进入“实时分析”界面
点击“单次分析”时，出现的采样界面左上角应当显示“未就绪”。

“监视器：xx uV xx min ( 当前 xxx 电压  xxx 时间 )” ； 指针位置。

若显示未联机，关闭软件，重新联机。
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4. 仪器参数设定。（如果连续相同分析，此项可以不做）
点击 “仪器参数”图标（或者“单次分析”图标 ），设定分析参数。

SPL  参数
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柱温参数
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检测器参数
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5   开机
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，  系统开始加热.

  等待基线稳定



6  进样分析


      击辅助栏中的“单次分析”----“样品纪录”，设定采样数据文件（*.GCD）的存储路径和文件名。

[image: image9.wmf] 

此时工作站在进样前的准备工作完成。

注：如果在样品纪录时选择“自动递增”，新文件会自动生成并保存。
”样品瓶号” 选择 1 , ”稀释因子” 选择 1

·点击“开始”按钮。  屏幕上方的“准备就绪”提示改变为“准备就绪（待机）”，标题栏上显示当前的分析方法（*.gcm）、数据文件（*.gcd）。
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·进样，按色谱仪上的“START”键。 此时屏幕上方的提示改变为“采集”。
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·当出峰完毕，点击辅助栏上的“停止”按钮。屏幕上方的提示改变为“准备就绪”。

    一次进样完成


在 再解析部分处理已生成的文件。
 



7  关机

点击 “系统关闭”, 关闭工作站，系统开始降温。
 等待30分钟,关闭色谱仪，关闭氮气。

系统配置
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再点击 “系统配置” [image: image13.png]=181]
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出现。
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每个部件双击

 ecd :
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column:
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检测器：
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