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一、参考标准

《中国药典 2 0 2 5 版》四部，甘油有关物质检测

二、仪器

Agilent 8890

三、色谱柱

名称：CBX-624

最高使用温度：290/300℃

柱长:30m 内径：0.53mm 膜厚：3.0μm

四、色谱条件

柱温：100℃（4min） to 220℃（4min）at 7.5℃/min 汽化温度：220 ℃

检 测 器：FID 检测温度：250 ℃

柱 流 量：3ml/min 分 流 比：10:1

进 样 量：1.0uL

五、实验结果

样品：系统适用性溶液
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样品：对照品溶液（浓度同药典一致）
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