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工业用环氧丙烷测定
---------石大胜华

一、标准信息

GB/T 14491-2025《工业用环氧丙烷》

二、仪器

安捷伦 GC8890, FID 检测器

三、色谱柱

色谱柱1：名称：CBX-200

最高使用温度：230℃

柱长:60m 内径：0.32mm 膜厚：1.5μm

色谱柱2：名称：CBX-1

最高使用温度：320/340℃

柱长:15m 内径：0.32mm 膜厚：1.0μm

注：色谱柱1连接进样口,色谱柱2连接检测器, 色谱柱1和色谱柱2使用玻璃接头串联。

四、色谱条件

柱 温：30℃（5min）to 40℃（0min）at 5℃/min to 105℃（0min） at 20 ℃/min to

220℃（3min）
汽化温度：210 ℃ 检 测 器：FID
检测温度：250 ℃ 进 样 量：1uL
柱 流 量：3.0ml/min (N2) 分流比：10:1

五、实验结果

混合标品

-1-



编号：GC-M26035 兰州东立龙信息技术有限公司

固定电话：0931-8881080 甘肃 ● 兰州

供试品：氯醇法工艺环氧丙烷的色谱图

-2-


