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美国药典(USP)异氟烷(Isoflurane)品种项下的

质量标准

一、样品信息

七氟烷，异氟烷，地氟烷；

二、仪器

Agilent 8860, FID 检测器

三、色谱柱

名称：CBX-WAX

最高使用温度：260/280℃

柱长:60m 内径：0.32mm 膜厚：1.0μm

四、色谱条件

柱 温：40℃（8min）to 170℃（4min）at 10℃/min

汽化温度：220 ℃ 检 测 器：FID

检测温度：200 ℃

柱 流 量：1.7ml/min 分 流 比：23:1

进 样 量：2uL

五、实验结果
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