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一、客户要求 

邻、间、对甲基苯胺及苯胺的分离条件摸索。 

二、仪器和材料 

2.1 福立 GC9720Plus 气相色谱仪 宽量程 FID 检测器  

2.2 反控工作站 

三、色谱条件 

仪器：福立气相色谱仪(GC-9720Plus) 

检测器：宽量程 FID 氢火焰检测器 

色谱柱：RBX-wax  30m*0.32mm*0.50μm 

载气：N2 恒流：1ml/min 分流比：40：1 

COL：100℃(2min）-10℃/min-180℃（20min） 

INJ：250℃      DET：250℃  

进样量：0.4ul (溶剂：甲醇） 

定量方法：面积归一法    

四、实验 

4.1 邻甲基苯胺分离谱图及数据 

 

 

系统评价 
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4.2 用手性毛细柱分离邻甲基苯胺的典型谱图 

 

 

 

根据上述二种类型的柱子分离情况 RBX-wax 柱优于手性柱。 

以上数据仅供参考，如有问题请电话联系
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