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果蔬中有机磷的测定 分析报告    

一、仪器和材料
1.1 福立GC9720Plus气相色谱仪 

1.2 火焰光度(FPD）检测器

1.3反控色谱工作站

二、样品信息
2.1 1#：STD：氧乐果0.02μg/mL，毒死蜱0.01μg/mL,杀扑磷0.01μg/mL
2.2 2#：NKB：基质空白
2.3 3#：n1未知样品（平行样1）
2.4 4#：n2未知样品（平行样2）
三、色谱条件

	仪器：福立气相色谱仪(GC-9720Plus)
检测器：火焰光度（FPD）检测器 
色谱柱：RBX-1/30m*0.32mm*0.5μm
载气：N2  恒流：5.0mL/min 不分流进样
	COL：120℃（2min）-20℃/min-250℃
INJ：250℃      DET：250℃ 

进样量：1.0μL 

定量方法：外标法


四、实验

4.1 1#谱图及结果：
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4.2 1# 3针重复性谱图及结果：
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4.2 2#谱图及2针结果：
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4.4 校正曲线
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4.5 3# 谱图及2针结果：
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4.6 4# 谱图及2针结果：
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以上数据仅供参考，有什么问题请电话联系

 地址：浙江温岭城东街道百丈南路95号                           邮编： 317500
 分析员：金迁                                               审核： 金迁

 电 话： 15657600119                                        时间：2023.03.30
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